
 

 

Wartungsplan für Armlehnen 

 

Tägliche Überwachung 

□ Stellen Sie sicher, dass die Armlehnen nicht durch Fremdkörper blockiert sind. 

 

Die Checkliste war 125 Stunden 

□ Überprüfen Sie die Reibung Einstellung. 

□ Überprüfen Sie den Gasdämpfer (erhöhen - verringern.) 

□ Überprüfen Sie die pulthalterungen. 

□ Evakuierung prüfen (Armlehne hochklappen.) 

 

Die Checkliste war 1000 Stunden 

□ Überprüfen Sie die Trägheit der Reibungsgelenke und ziehen Sie sie gegebenenfalls 

wieder fest. 

□ Überprüfen Sie, ob der Gasdämpfer funktioniert, und ersetzen Sie ihn gegebenenfalls. 

□ Stellen Sie sicher, dass keine Schrauben lose sind oder fehlen. 

□ Stellen Sie sicher, dass die Armlehnenplatte nicht beschädigt ist, und ersetzen Sie sie 

gegebenenfalls. 

□ Stellen Sie sicher, dass keine Reibscheiben fehlen. 

□ Überprüfen Sie die Verriegelung der Klemmhalterung. 


